
PROTOCOLE D’UTILISATION

REPOSER LE DISPOSITIF SUR LA TABLE 
EN RESPECTANT UN TEMPS D’ATTENTE 

DE 20 SECONDES

1ÈRE ETAPE 
Injecter du BSS par l’orifice (voir flèche rouge) 
puis introduire la canule du visqueux 
par le même orifice et injecter délicatement 
le produit viscoélastique.

2ÈME ETAPE 
Faire pivoter l’anneau rotatif à 90°, sens contraire 
des aiguilles d’une montre, jusqu’au « clic » de 
verrouillage, afin de fermer la cartouche.

3ÈME ETAPE 
Retirer la butée rouge.

INJECTION
Pousser le piston vers l’avant de manière contrôlée 
puis injecter l’implant de façon continue et rapide.

4ÈME ETAPE 
Retirer l’anneau rotatif de l’injecteur.




